TAHDISTINHOITO *** sairauskertomuskappale
HYKS
15.4.2004

Potilastiedot

Nimi
Korpela, Asko ()
Oire
Dizzy spells
Ekg
SSS-brady/tachy
Etiologia
Unknovvn
Laitteen tiedot

Malli
St Jude Medical, IDENTITY Adx DR 5380, ( DDDR )
Laitteen sarjanro
0000399707
Asennuspvm
14.4.2004     0,0 vuotta
Laitteen sijainti
Pectorial subcutaenous l dx
Johdon tiedot

Eteinen

RV-johto

LV-johto
Malli
1642T
Sarianro
000VVG15197
Asennuspvm
14.4.2004  0,0 vuotta
Suoni
Subclavian dx RA
Impi. kynnys
0,7
Impi. vastus
704
P/R-aalto
4,4

1646T
000VVT47891
14.4.2004  0,0 vuotta
Cephalic dx RV
0,5
668
13,9
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Aikaisemmat seuranta käynnit
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